
	2022年中山大学眼科中心常规设备维保清单

	序号
	入库日期
	名称
	规格型号

	1
	2018-12-14
	非接触式眼压计
	TX-20

	2
	2018-12-14
	非接触式眼压计
	TX-20

	3
	2018-12-14
	非接触式眼压计
	TX-20

	4
	2018-12-14
	非接触式眼压计
	TX-20

	5
	2018-12-14
	非接触式眼压计
	TX-20

	6
	2018-12-14
	非接触式眼压计
	TX-20

	7
	2013-02-26
	非接触式眼压计
	TX-F

	8
	2018-12-14
	非接触式眼压计
	TX-20

	9
	2005-10-01
	非接触式眼压计
	TX-F

	10
	2019-10-09
	非接触式眼压计
	TX-20

	11
	2019-10-09
	非接触式眼压计
	TX-20

	12
	2007-06-01
	非接触式眼压计
	TX-F

	13
	2018-08-23
	非接触式眼压计
	TX-20

	14
	2014-09-30
	非接触式眼压计
	TX-20

	15
	2019-10-09
	非接触式眼压计
	TX-20

	16
	2018-12-14
	非接触式眼压计
	TX-20

	17
	2015-12-27
	非接触式眼压计
	TX-20

	18
	2018-12-14
	非接触式眼压计
	TX-20



	2022年中山大学眼科中心常规设备维保清单

	序号
	入库日期
	名称
	规格型号

	1
	2017-07-28
	非接触式眼压计
	TX-20

	2
	2013-12-20
	非接触式眼压计
	TX-20

	3
	2012-12-25
	非接触式眼压计
	TX-F

	4
	2008-01-01
	非接触式眼压计
	TX-F

	5
	2011-07-01
	非接触式眼压计
	TX-F

	6
	2015-09-28
	非接触式眼压计
	TX-20

	7
	2019-10-09
	非接触式眼压计
	TX-20

	8
	2014-09-38
	非接触式眼压计
	TX-20

	9
	2014-06-21
	非接触式眼压计
	TX-20

	10
	2005-06-01
	非接触式眼压计
	TX-F

	11
	2018-12-14
	非接触式眼压计
	TX-20



	2022年中山大学眼科中心常规设备维保清单

	序号
	入库日期
	名称
	规格型号

	1
	1-20050500005
	非接触式眼压计
	TX-F

	2
	1-20161000003
	非接触式眼压计
	TX-20

	3
	1-20071100005
	非接触式眼压计
	TX-F

	4
	1-20150900012
	非接触式眼压计
	TX-20

	5
	
	非接触式眼压计
	TX-20

	6
	2005-10-01
	非接触式眼压计
	TX-F

	7
	2021-06-24
	非接触式眼压计
	TX-20

	8
	2014-09-30
	非接触式眼压计
	TX-20

	9
	2009-08-01
	非接触式眼压计
	TX-F

	10
	2016-05-29
	非接触式眼压计
	TX-20

	11
	2009-08-01
	非接触式眼压计
	TX-F

	12
	2013-12-20
	非接触式眼压计
	TX-20

	13
	2014-09-30
	非接触式眼压计
	TX-20

	14
	2019-10-09
	非接触式眼压计
	TX-20

	15
	2015-08-14
	非接触式眼压计
	TX-20



	2022年中山大学眼科中心常规设备维保清单

	序号
	入库日期
	名称
	规格型号

	1
	2007-12-01
	非接触式眼压计
	TX-F

	2
	2006-11-01
	非接触式眼压计
	TX-F

	3
	
	非接触式眼压计
	TX-F

	4
	
	非接触式眼压计
	TX-F

	5
	2018-12-14
	非接触式眼压计
	TX-20

	6
	2013-09-14
	非接触式眼压计
	TX-20
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